HIORARED 5,25%

Ptyn do ptukania kanatéw korzeniowych

PRZED UZYCIEM NALEZY ZAPOZNAC SIE Z PONIZSZA INSTRUKCJA
WYROB DO STOSOWANIA WY£ACZNIE PRZEZ LEKARZA STOMATOLOGA

SKEAD: podchloryn sodu (zawarto$¢ czynnego chloru 5,25%), woda
o czystosci farmakopealnej.

PRZEZNACZENIE
Podczas mechanicznego poszerzania kanatu usuwa resztki martwej
miazgi.
Oczyszcza kanat, tacznie z usuwaniem warstwy mazistej, aby odstonic
ujscia kanalikow zebinowych przed wypetnieniem kanatu.
Zapobiega przebarwieniom zeboéw, ktére mogtyby nastapi¢ po
wypetnieniu nie wyptukanego kanatu.
Ada ter z zakretka do pobierania preparatu do strzykawki

Odkrec zakretke butelki.
2 Zakrec adapter na butelce.

3. W celu uzycia usun niebieska zakretke, wkre¢ koniec strzykawki w otwor
adaptera, przechyl butelke z preparatem dnem do goéry i nabierz ptyn do
strzykawki, przytrzymujac jednoczesnie adapter. Nastepnie ustaw butelke
na blacie w pozycji pionowej i delikatnie wykrec¢ strzykawke z ptynem z
adaptera. Zaleca sie stosowanie strzykawek luer-lock zgumowym ttokiem.
4. Po kazdym uzyciu zabezpiecz adapter niebieska zakretka.

5. Do transportu usun adapter i zakre¢ butelke zakretka.

SPOSOB UZYCIA

CHLORAXID 5,25% wprowadzi¢ do kanatu za pomoca strzykawki z igtg z
bocznym otworem. Ptuka¢ kanaty obficie, w ilosci okoto 10 ml ptynu na

1 kanat. Znajdujacy sie w wyrobie podchloryn sodu podczas kontaktu

z substancjg organiczng ulega natychmiastowej inaktywacji. Wraz ze
zmniejszaniem stgzenia podchlorynu sodu nalezy jednocze$nie wydtuzyc
czas przeptukiwania oraz zwigkszy¢ objetos¢ uzywanego roztworu.

PRZECIWSKAZANIA
Nie stosowac wyrobu CHLORAXID 5,25% u pacjentow z nadwrazliwoscia
na skfadniki preparatu.
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Soluzione per lavaggi canalari
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UWAGA! Podczas przeptukiwania kanatéw korzeniowych, pomiedzy
ptukaniem podchlorynem sodu i diglukonianem chlorheksydyny stosowac
roztwor soli fizjologicznej, co zapobiega wytracaniu sie brunatnego osadu.
Przeptukiwac obficie.

SRODKI OSTROZNOSCI

Podczas przeptukiwania kanatu korzeniowego nie stosowac zbyt silnego
strumienia ptynu, gdyz moze to spowodowac przedostanie sie ptynu do
tkanek okotowierzchotkowych i spowodowac ich uszkodzenie, objawiajace
sie bolem lub obrzekiem tkanek miekkich. Zachowac¢ szczegélng
ostroznos¢ podczas stosowania przy perforacjach. Moze powodowac
powazne oparzenia skory oraz uszkodzenie oczu. W razie kontaktu
natychmiast sptukac¢ duzg iloscig wody i skontaktowac sie z lekarzem.

W razie spozycia nie zmusza¢ do wymiotéw. Wypic duzg ilos¢ wody.
Skontaktowac sie z lekarzem. Podczas pracy obowigzkowe jest uzycie
koferdamu. Nalezy takze stosowac srodki ochrony osobistej (okulary,
maska ochronna, rekawiczki).

DOZOWNIK NIE SLUZY DO PRZECHOWYWANIA PLYNOW!

PRZECHOWYWANIE

(HITIRAXID 5,25%

PPH CERKAMED Wojciech Pawfowski
37-450 Stalowa Wola, Poland

ul. Kwiatkowskiego 1

Tel./fax: + 48 15 842 35 85
www.cerkamed.com

C€1011

Przechowywac w oryginalnych opakowaniach w temperaturze 2-8 °C (w
lodéwece). Przechowywac w opakowaniu szczelnie zamknigtym. Chronié
przed dziataniem promieni stonecznych. Przechowywac w miejscu
niedostepnym dla dzieci. Termin przydatnosci znajduje sie na opakowaniu
bezposrednim.

Po otwarciu opakowania okres waznosci nie ulega zmianie pod warunkiem
szczelnego zamykania po kazdorazowym uzyciu.

TRANSPORT

Wytwdrca dopuszcza transport wyrobu przez okres nie diuzszy niz 10
dni w temperaturze nie przekraczajacej 40 °C. Krétkotrwaly transport
w podanym zakresie temperatur nie wptywa na bezpieczenstwo i
skuteczno$¢ dziatania wyrobu przez caty okres przydatnosci wyrobu do
uzycia.

POSTEPOWANIE Z OPAKOWANIAMI PO WYROBIE
Zuzyte opakowanie nalezy przekaza¢ do utylizacji lub zwrécié
do wytworcy.

OPAKOWANIE
Butelka zawierajaca 200 g lub 400 g preparatu, adapter z zakretka,
dozownik.

VAN
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Liquid for root canals rinsing

BEFORE USE PLEASE READ THE FOLLOWING INSTRUCTIONS CAREFULLY
PRODUCT FOR DENTAL USE ONLY

COMPOSITION: sodium hypochlorite (5.25% of active chlorine), water Ph. Eur.

INTENDED USE

During the mechanical canal widening it removes the remains of dead pulp.

It cleans the canal and removes the smear layer to expose the dentin root

canal orifices before final filling.

It prevents discoloration of the teeth that might occur after filling the non-

rinsed root canal.

Adapter with a plug for taking the liquid preparations into the syringe

1. Unscrew the bottle cap.

2. Screw the adapter on the bottle.

3.1In order to use the bottle, remove the blue plug, screw the end of the

J/rlnge into the adapter opening, tilt the bottle with the preparation upside
own and take the liquid into the syringe, while simultaneously holding

down the adapter. Next, put the bottle upright on the table top and gently

unscrew the filled syringe from adapter. It is recommended to use luer-lock

syringes with a rubber plunger.

4. After each use, close the adapter opening with a blue plug.

5. For transport, remove the adapter and screw the cap on the bottle.

INSTRUCTIONS FOR USE

Insert the liquid CHLORAXID 5.25% into the root canal using the syringe with
a needle with a side opening. Rinse the canals copiously, approximately 10 ml
for one canal.

Sodium hypochlorite contained in the product inactivates immediately on
contact with organic substance.

As the concentration of sodium hypochlorite decreases, the rinsing time and
the volume of the solution used should be increased.

CONTRAINDICATIONS

Do not use the product CHLORAXID 5.25% for patients with hypersensitivity
to the product’s components.

CAUTION! While rinsing root canals, use physiological saline between rinsing
with sodium hypochlorite and chlorhexidine digluconate. It prevents the
precipitation of a brown deposit.

Rinse copiously.

PRECAUTIONS

During root canal preparation do not use a too heavy stream of the liquid
because it can cause the liquid to penetrate the periapical tissues and
damage them, resulting in pain and swelling of soft tissues.

Special care should be taken when the product is applied into perforations.
May cause severe skin burns and eye damage.

In case of contact rinse immediately with plenty of water and seek medical
advice. In case of consumption do not induce vomiting. Drink plenty of
water. Seek medical advice. Use rubber-dam while working with the product.
The use of personal protective equipment (glasses, protective visor, gloves) is
recommended.

DISPENSER IS NOT INTENDED FOR LIQUID STORAGE!

STORAGE

Store in original packaging at 2-8 °C (in a refrigerator). Store in a securely
closed packaging. Protect from sunlight. Keep out of reach of children.
Expiry date is placed on the main container.

Once the container is open, the expiry date doesn’t change if it the container
is securely closed after each use.

TRANSPORT

The manufacturer allows transport of the product for a period not longer
than 10 days at a temperature not exceeding 40 °C. Short-term transport
within the given temperature range does not affect the safety and efficacy of
the product throughout its shelf life.

HANDLING THE PRODUCT CONTAINER
Empty containers should be disposed of responsibly or returned to the
manufacturer

PACKAGING
Bottle of 200 g or 400 g of preparation, adapter with a screw cap, dispenser.

Fo S
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Liquido para la limpieza de los canales radiculares

ANTES DE USAR EL PRODUCTO PROCEDE LEER LAS SIGUIENTES
INSTRUCCIONES
EL PRODUCTO ESTA CONCEBIDO PARA SU USO UNICAMENTE POR
ODONTOLOGOS PROFESIONALES

COMPOSICION: hipoclorito de sodio (5,25% de cloro activo), agua de
pureza conforme con los requisitos de la farmacopea.

Uso

A la hora del ensanchamiento mecanico del canal, elimina los restos de la
pulpa dentaria muerta.

Limpia el canal, incluida la eliminacién de la capa viscosa, para exponer los
orificios de los canaliculos dentarios antes del relleno del canal.

Impide la pigmentacién de los dientes que pudiera producirse tras el
relleno de un canal sin lavar.

Adaptador con tapdn de rosca para la toma del producto en la jeringa

1. Desenrosca el tapdn de rosca de la botella.

2. Enrosca el adaptador a la botella.

3. Para el uso retira el tapdn de rosca azul, introduce el extremo de la
jeringa en la ranura del adaptador, invierte la botella con el producto
coge el liquido en la jeringa, al mismo tiempo sosteniendo el adaptador.
A continuacion, coloca Ia%otella en posicion vertical sobre la encimera

y retira la jeringa con el liquido desenroscandola con cuidado del
dosificador. Se recomienda el uso de jeringas luer-lock con émbolos de
caucho.

4.Tras cada uso protege el adaptador colocando el tapén de rosca azul
encima.

5. Para el transporte retira el adaptador y cierra la botella con el tapon de
rosca.

INSTRUCCIONES DE USO

Introducir CHLORAXID 5,25% en el canal por medio de una aguja con un
orificio lateral. Lavar abundantemente los canales empleando aprox. 10 ml
por canal. A la hora de contacto con la sustancia orgénica, el hipoclorito de
sodio contenido en el producto queda inactivo inmediatamente. Al reducir
la concentracion de hipoclorito de sodio, debe prolongarse el tiempo de
lavado incrementando el volumen de la soluciéon empleada.

CONTRAINDICACIONES

No emplear el producto CHLORAXID 5,25% en pacientes con
hipersensibilidad a los componentes del producto.

ATENCION: A |a hora de lavar los canales radiculares, entre el lavado con
hipoclorito de sodio y digluconato de clorhexidina debe emplearse la
solucién fisiolégica para impedir la precipitacién de sedimentos de color
pardo. Enjuagar abundantemente.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

A la hora de enjuagar el canal radicular, no emplear un chorro demasiado
fuerte del liquido, ya que esto puede provocar la introduccion del liquido
en los tejidos circundantes danandolos, lo cual se traduce en el dolor o
hinchazon de los tejidos blandos. Tener un cuidado especial al emplear

el producto en perforaciones. Puede causar serias quemaduras en la

piel y lesiones en los ojos. En caso de contacto, enjuagar los ojos con
grandes cantidades de agua y consultar a un médico. En caso de ingestion
no inducir vomitos. Beber grandes cantidades de agua. Consultar a un
médico. A la hora de trabajar con el producto es obligatorio usar un dique
dental. Asimismo, deben utilizarse medios de proteccion individual (gafas,
mascarilla de proteccion, guantes).

iEL DOSIFICADOR NO SIRVE PARA EL ALMACENAMIENTO DE
LiQuUIDOS!

ALMACENAMIENTO

Guardar en embalajes originales a una temperaturade 2a8°C(enla
nevera). Guardar en un embalaje hermético. Proteger contra la radiaciéon
solar. Guardar fuera del alcance de los nifios. La fecha de caducidad se
encuentra en el envase directo del producto.

Una vez abierto el embalaje, la fecha de caducidad no queda alterada, a
condicion de cerrarlo herméticamente tras cada uso del producto.

TRANSPORTE

El fabricante admite el transporte del producto durante un plazo
méximo de 10 dias a la temperatura inferior a 40 °C. Un transporte breve
manteniendo el rango de temperaturas mencionado no afectaala
seguridad y eficacia del producto a lo largo de toda su vida util.

MANIPULACION DE LOS ENVASES DEL PRODUCTO
Los residuos de embalajes deben entregarse para la eliminacién o
devolverse al fabricante.

ENVASE
Botella con 200 g 0 400 g de la preparacion, adaptador con tapon de rosca,

dosificador.
f Jf 8C \\"
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Liquide de ringage pour les canaux radiculaires

LIRE LA PRESENTE NOTICE AVANT UTILISATION
LE PRODUIT NE PEUT ETRE UTILISE QUE PAR UN DENTISTE

UTILISATION PREVUE

Il élimine les débris organiques et inorganiques pendant la mise en forme
mécanique des canaux dentaires.

Il nettoie le canal, enléve la couche de smear-layer afin d'exposer les
orifices des tubules dentinaires avant le remplissage du canal.

I prévient la décoloration des dents qui pourrait se produire apres le
remplissage d’'un canal n‘ayant pas été nettoyé.

Adaptateur de remplissage de la seringue avec bouchon

1. Dévisser le bouchon de la bouteille.

2. Visser I'adaptateur sur la bouteille.

3. Retirer le bouchon bleu, visser I'extrémité de la seringue dans l'orifice
de I'adaptateur. Incliner la bouteille a I'envers et aspirer du liquide dans la
seringue tout en maintenant I'adaptateur, puis remettre la bouteille sur
le plan de travail en position verticale et dévisser doucement la seringue
remplie avec du liquide de I'adaptateur. Il est recommandé d'utiliser des
seringues luer-lock avec piston en caoutchouc.

4. Aprés chaque utilisation, refermer I'adaptateur avec le bouchon bleu.
5. Pour le transport, dévisser I'adaptateur et visser le bouchon sur la
bouteille.

MODE D’EMPLOI

Introduire le liquide CHLORAXID 5,25% dans le canal a I'aide de la
seringue munie d’une aiguille avec trou latéral. Rincer abondamment les
canaux, a raison d’environ 10 ml de liquide par canal. Lhypochlorite de
sodium contenu dans le produit est désactivé immédiatement en cas de
contact avec une substance organique. En diminuant la concentration
en hypochlorite de sodium, il faut en méme temps prolonger la durée de
ringage et augmenter le volume de la solution emp?oyee

CONTRE-INDICATIONS

Ne pas utiliser de CHLORAXID 5,25% chez des patients présentant une
hypersensibilité aux composants du produit.

ATTENTION ! Lors du rincage des canaux radiculaires, entre I'utilisation de
I'hypochlorite de sodium et du digluconate de chlorhexidine, appliquer
une solution physiologique pour empécher la précipitation d'un dépot
brun. Rincer abondamment.

PRECAUTIONS

Au cours du rincage du canal radiculaire ne pas injecter de liquide sous
une trop forte pression car la pénétration du liquide dans les tissus
périapicaux peut les endommager et entrainer une forte douleur ou

un cedéme des tissus mous. Rester particulierement prudent lors de
I'application dans des perforations. Peut provoquer de graves brilures de
la peau et endommager les yeux. En cas de contact, rincer abondamment
a l'eau immédiatement et contacter un médecin. En cas d'ingestion, ne pas
faire vomir la victime. Boire beaucoup d'eau. Contacter un médecin. Lors
de la manipulation du produit, utiliser impérativement une digue dentaire.
Utiliser des équipements de protection individuelle (lunettes, masque,

gants).
LE DOSEUR NE SERT PAS DE RECIPIENT DE STOCKAGE DES LIQUIDES !

CONSERVATION

Conserver le produit dans son emballage d'origine a une température de
2 a 8°C (au réfrigérateur). Garder 'emballage bien refermé. Garder a I'abri
du soleil. Tenir hors de portée des enfants. La date limite d'utilisation est
indiquée sur 'emballage direct.

Apres ouverture, la date de péremr)tlon ne change pas, a condition de
refermer hermétiquement I'emballage apres chaque utilisation.

TRANSPORT

Le fabricant du produit recommande que la durée du transport n'excéde
pas 10 jours a une température ne dépassant pas 40 °C. Un transport a
court terme en suivant les recommandations ci-dessus ne porte ni atteinte
a Iaéécurité ni a l'efficacité du produit tout au long de la durée de vie du
produit.

RECYCLAGE DES EMBALLAGES
Les emballages usagés doivent étre remis pour recyclage ou retournés au
fabricant.

CONDITIONNEMENT
Bouteille contenant 200 ou 400 g de produit, adaptateur avec bouchon,

doseur.
Z ” 5 ./ﬂ/ - \\I/
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COMPOSITION: hypochlorite de sodium (5,25% de chlore actif), eau Ph. Eur.

Bl E0RAKID525%

Fluid zum Spulen von Wurzelkandlen

BITTE LESEN SIE VOR DER ANWENDUNG GRUNDLICH DIE
PACKUNGSBEILAGE
DIESES PRODUKT IST AUSSCHLIESSLICH FUR DEN GEBRAUCH IN
ZAHNARZTPRAXEN BESTIMMT

INHALTSSTOFFE: Natriumhypochlorit (5,25 % aktiven Chlors),
Wasser (Ph. Eur.).

VERWENDUNGSZWECK

CHLORAXID entfernt bei der mechanischen Ausweitung des Wurzelkanals
die Uberreste der toten Pulpa.

Das Préparat reinigt den Wurzelkanal, einschlieBlich der Entfernung der
Schmierschicht, um die Miindung der Dentinkanale vor der Kanalftllung
freizulegen.

Es verhindert die Verfarbung der Zahne, die nach der Fiillung von nicht
gespiilten Wurzelkanalen erfolgen konnte.

Plug-Adapter zur Entnahme des Praparats in die Spritze

1. Den Schraubverschluss an der Flasche 6ffnen.

2. Den Adapter auf den Flaschenhals schrauben.

3. Vor Gebrauch der Flasche den blauen Verschluss entfernen, das
Endsttick der Spritze in die Adapter6ffnung einschrauben. Die Flasche
mit der Offnung senkrecht nach unten halten und das Fluid in die Spritze
entnehmen, d %EI den Adapter festhalten. AnschlieBend die Flasche mit
der Offnung senkrecht nach oben aufstellen und die mit dem Fluid befiillte
Spritze vorsichtig vom Adapter abschrauben. Es werden Luer-Lock-
Spritzen mit Gummikolben empfohlen.

4. Nach jedem Gebrauch den Adapter mit dem blauen Verschluss sichern.
5.Vor dem Transport den Adapter entfernen und die Flasche mit dem
Schraubverschluss verschlieBen.

GEBRAUCH

CHLORAXID 5,25 % mit einer seitlich gedffneten Kantile in den Wurzelkanal
einfiihren. Die Wurzelkanale reichlich spilen - ca. 10 ml pro Kanal. Das im
Produkt enthaltene Natriumhypochlorit wird bei Kontakt mit organischer
Substanz sofort inaktiv. Mit der Reduzierung der Konzentration von
Natriumhypochlorit sind gleichzeitig die Dauer des Spiilens und die
Menge der verwendeten Losung zu erhohen.

GEGENANZEIGEN .

Nicht bei Patienten mit etwaiger Uberempfindlichkeit gegen die
Bestandteile des Praparats anwenden.

ACHTUNG! Beim Spuilen der Wurzelkanale muss mit physiologischer
Kochsalzlosung zwischen dem Spiilvorgang mit Natriumhypochlorit und
dem Spulvoc?ang mit Chlorhexidindiglukonat zwischengespuilt werden.
Dadurch wird eine sonst zu erwartende gelblich-braune Ablagerung
verhindert. Spilen Sie reichlich.

SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

Beim Spulen des Wurzelkanals keinen zu starken Fluidstrahl verwenden,
denn dies kann zum Eindringen des Fluids in das Gewebe um den
Wurzelgipfel fihren und deren Zerstérung und somit Schmerz bzw.
eine Schwellung des Weichgewebes verursachen. Sollte das Produkt
bei Perforierungen angewendet werden, sollte besonders achtsam
vorgegangen werden. Kann schwere Hautdtzungen und Augenschéaden
verursachen. Bei Kontakt, sofort mit viel Wasser spiilen und Arzt
aufsuchen. BeiVerschlucken, keine Erbrechen erwirken. Viel Wasser
trinken und Arzt aufsuchen. Beim Einsatz des Produkts Kofferdamm
verwenden. Personliche Schutzausriistung (Schutzbrille, Schutzmaske,
Schutzhandschuhe) wird empfohlen.

DER DISPENSER IST NICHT ZUR LAGERUNG DER FLUSSIGKEIT
VORGESEHEN!

AUFBEWAHRUNG

In Originalverpackung im Kihlschrank bei Temperaturen zwischen 2
bis 8 °C lagern. In einer dicht verschlossenen Verpackung aufbewahren.
Vor Sonnenlicht schiitzen. Fiir Kinder unzuganglich aufbewahren. Das
Haltbarkeitsdatum ist auf der direkten Verpackung angegeben.

Das Haltbarkeitsdatum @ndert sich nach dem Offnen nicht, sofern die
Packung nach Gebrauch wieder fest verschlossen wird.

TRANSPORT

Vom Hersteller wird der Transport des Produkts innerhalb von bis zu 10
Tagen bei einer Temperatur bis max. 40 °C zugelassen. Ein kurzzeitiger
Transport innerhalb des angegebenen Temperaturbereichs hat keinen
Einfluss auf die Sicherheit und die Wirksamkeit des Produkts wahrend der
gesamten Haltbarkeitsdauer des Produkts.

ENTSORGUNG DER LEEREN VERPACKUNG
Verbrauchte Packungen sind sachgerecht zu entsorgen oder an den
Hersteller zurlickzusenden.

VERPACKUNG
Flasche a 200 g oder 400 g, Adapter mit Schraubverschluss, Dispenser

VIN e
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CromaTonoriyHa pigvHa gnsa npoMMBaHHA KOPEHEBUX KaHanis

NEPEA BUKOPUCTAHHAM Cnig O3HAUOMUTUCA 3 HABEQEHOIO
HUMYE IHCTPYKLIEIO
NPOLYKT NMPU3HAYEHWI BUKIOYHO [1A MPOMECINHOIO
BNMKOPUCTAHHA NNIKAPEM CTOMATOJIOTOM

CKNAL: rinoxniopwT Hatpito (5,25% akTMBHOTO X/10py), BOAA OunLLeHa
BiANoBIAHO 0 BUMOT €Bponelicbkoi Dapmakonei.

NPU3HAYEHHA

Mig yac MexaHiYHOro PO3LIMPEHHA KaHany BUMMBAE 3a/IULLKN OMePTBINol

nynbnu.

Ounuye KaHan, BUAANAE Wap AeHTVHY 3cepefjMH KOPEHEBOro KaHasy nig

Yac noro o6pobKK, BiAKPYBaloUy OTBOPY AEHTVHHUX KaHanbLiB nepes

3aMoOBHEHHAM KaHany.

3anobirae 3miHi Konbopy 3y6iB, AKI MOXYTb MaTV MicLe MicA NIOMOYyBaHHA

KaHasy, Wo He 6yB NPOMWTUIA BiANOBIAHNM YNHOM.

ApanTep 3 KpMLLKOIO Noferiye HabupaHHA Npenaparty B WNpuLL

1. BigKpyTUTV KPULLIKY NAALIEYKN.

2. BcTaHOBMTM aganTep Ha WAL NAAWEYKN.

3. 3HATN 6NaKNTHY KPULLKY, BTUCHYTM HAKOHEUYHWK WNPULA B OTBIp

afanTepa, AKUA 3HaXOANTLCA Y WAL NAAWEYKN, HAXUUTY NAALLEYKY i

HabpaTtu npenapat 6e3nocepeaHbO y A03YBaNbHNIA LWNPUL, NPUTPHMYIOUN

apanTep. [MicnA Lboro NOCTaBUTW NAALWEYKY Ha PiBHIll MOBEPXHi Y

BEPTVKaNbHOMY MOJIOXKeHH| Ta 06ePEXHO BUTATHYTY 3 aanTepa Wwnpuy 3

r)lp,leoro PekoMeHAyEeTbCA BUKOPUCTOBYBATN OJHOPA30BI WNPULM TUNY
uer-lock 3 rymoBumM nopLuHem.

4. MicnA KOXHOrO BUKOPUCTAaHHA 3aKPUTM afanTep 6AaKUTHOIO KPULLKOIO.

5. Mepep TpaHCMOPTYBaHHAM BiAKPYTUTM afjanTep i 3aKpUTW NNALIEYKY

KPWLLKOIO.

CnocCib 3ACTOCYBAHHA

CHLORAXID 5,25% BBeCTU y KaHaJl 3a AOMOMOTOI0 LNPKMLA 3 FONKOH0, Lo
Mag OTBip Ha 6OKOBIll NOBEPXHIi. PeTesbHO NPOMUTM KaHanw piauHowo,
BUKOPUCTOBYLOUN npu6an3Ho 10 mn piavHy Ha 1 KaHan. Npu KOHTaKTi 3
OpraHiyHMMI peyoBMHaMM BiAGYBAETbCA IHAKTMBaLiA riNOXNopUTY HaTpilo,
WO MiCTUTbCA y npenaparti. Mpu 3HVXKeHHI KOHLEeHTpaLi rinoxnoputy
HaTpilo, CN1if 36iNbLUNTY Yac NPOMMBAHHSA Ta KiNbKiCTb BUKOPUCTOBYBAHOIO
PO3UnHYy.

MPOTUNOKA3AHHA

He 3actocoByBatn CHLORAXID 5,25% y BMNaaKy NiaBULLEHOT Yy TANBOCTI
[10 OAHOTO 3i CKNafHVKIB Npenapary.

YBATA! [ig yac npoMuBaHHA KOPEHEBKX KaHaniB, Mi>k NPOMUBaHHAM
rinoxsI0pUTOM HaTpIlo | AUTTIOKOHAaTOM XNOPrekCUAnHY, Chif
BMKOPUCTOBYBATV PO34mH di3ionoriuHoi coni, Wo 3anobirae yTBOPeHHO
KopuyHeBoro ocagy. PetenbHo npommsaTtu.

3AXOOW BE3MEKA

Mif Yac NpomrBaHHA KOPEHEBOTO KaHany He BUKOPUCTOBYBaTH

3aHAATO CUBHOTO CTPYMEHSA PiVHM, OCKINbKY Lie MOXKe NPU3BeCcTM O
NPOHVKHeHHA nNpenapary y 6inABepXiBKOBI TKAHVHM Ta iX MOLWKOLKEHHS,
BUKNIMKatoun 6inb abo HabpAK M'AKMNX TKaHVH. [loTprMyBaT/Cb 0CO6MBOT
06epeXxHOCTI Nif Yac 3acTocyBaHHA Npu nepdopaliiax. Moxe BUKIUKATUA
CepNo3Hi ONiKM LWKipK Ta NOWKOAXeHHA ouel. [1pn noTpannaHHi
npenapary B Oui HeraliHo NPOMMWTY BENMKOIO KiNbKiCTio BOAM Ta
3BEPHYTUCA [0 NliKaps. Y pasi NPOKOBTYBaHHA He BUK/MKaTA GNIIOBOTY.
Bunutun BenuKy KinbkicTb Boan. 3BepHyTHCA 3a Nopagoto Ao nikaps. Mig
Yac npoueaypu HeobXifAHO BUKOPUCTOBYBaTV Kodepaam. 3aCTocoByBaTH
3acobu iHAVBIAYanbHOIO 3aXMCTy (3aXMCHI OKYNAPW, 3aXUCHI PyKaBUYKU,
3aXVICHY MacKy). ~

AO3ATOP HE MPU3HAYEHUW ANA 36EPITAHHA PIAUHA!

YMOBW 3BEPIFAHHA

36epiraTvi B opuriHanbHii ynakosui npu Temnepatypi 2-8 °C

(B xonoAnnbHUKY). 36epiraT y WinbHO 3aKpWTI YNaKoBLi. 3axvLuaTy Big
BNVBY NPAMUX COHAYHMX NPOMEHIB. 36epiraTn y HefloCTynHOMY AnA AiTei
Micui. TepmiH NpYAATHOCTI BKa3aHMI Ha MePBUHHIN (BHYTPILLHIN) ynakoBLi.
MMicnA po3kpuTTA yNnakoBKM TEPMiH NPUAATHOCTI He 3MIHIOETbCSA, 38 YMOBH
LWiNIbHOrO 3aKPUTTA NICNA KOXHOIO BUKOPUCTaHHA.

TPAHCMOPTYBAHHA

BMpPO6HMK [ONYCKaE TPaHCMOPTYBaHHA BUPOBY MPOTArom nepiogy,

AKNA He nepesuwye 10 gHiB, Npu Temnepatypi He BuLle 40 °C
KopoTkoTepMiHOBI NepeBe3eHHsA NPy AOTPUMAHHI PEKOMEHA0BaHOro
BMPOOHMKOM fliana3oHy TemnepaTypy He BNANBaOTb Ha 6e3neky Ta
edeKTVBHICTb NPOAYKTY NPOTArOM YCbOro TePMiHY NPUAATHOCTI MPOAYKTY.

MNOBOAXEHHA 3 BIAXOOAMUW YNAKOBKM
Bifxoau ynakoBKu cnif nepefati Ha NiANPUEMCTBO 3 yTunisaLii abo
NMOBEPHYTU BUPOOHNKY.

YMAKOBKA
Mnaweyka, wo mictntb 200 r abo 400 r npenapaty, afanTtep 3 KPULLKOIO,

[o3aTop.
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HIORARED 5,25%

Pripravek k vyplachovéni kofenovych kanélkd

PRED POUZITIM SI PRECTETE TENTO NAVOD
VYROBEK MOHOU POUZIVAT POUZE ZUBNI LEKARI

SLOZENI: chlornan sodny (obsah aktivniho chloru 5,25 %), ¢isténa voda.

URCENI

géhem mechanického rozsirovani kanalku odstraniuje zbytky odumrelé
fené.

Cisti kanalek, v¢etné odstranéni sprasné vrstvy, aby pred vyplnénim

kofenového kanélku doslo k odhaleni vyusténi zubovinovych kanalka.

Predchdazi zméné barvy zubd, k niz by mohlo dojit po vyplnéni

nevyplachnutého kanalku.

Adaptér se Sroubovacim uzdvérem k odbéru pfipravku do stiikacky.

1. Odsroubujte Sroubovaci uzavér lahvicky.

2. Nasroubujte adaptér na lahvicku.

3. Pfed pouzitim odstrarte modry Sroubovaci uzavér, nasroubujte konec

stiikacky na otvor adaptéru, preklopte lahvicku s pfipravkem dnem vzhru

a za soucasného pridrzovani adaptéru natdhnéte kapalinu do stiikacky.

Nasledné postavte lahvicku na desku stolu do svislé polohy a opatrné

z adaptéru vysroubuijte stiikacku s kapalinou. Doporucujeme pouzivat

stiikacky luer-lock s gumovym pistem.

4. Po kazdém poutziti uzaviete adaptér modrym Sroubovacim uzavérem.

5.V pfipadé prepravy odejméte adaptér a zasroubujte lahvicku

Sroubovacim uzavérem.

ZPUSOB POUZITI

CHLORAXID 5,25% aplikujte do kanélku stiikackou s jehlou s bo¢nim
otvorem. Kanalky vydatné vyplachnéte, v mnozstvi 10 ml kapaliny na

1 kanalek. Chlornan sodny, ktery je soucasti vyrobku, se okamzité v
kontaktu s organickou latkou deaktivuje. Zaroven se snizenim koncentrace
chlornanu sodného musite prodlouzit dobu vyplachovani a zvysit objem
pouzitého roztoku.

KONTRAINDIKACE

Pripravek CHLORAXID 5,25% nepouzivejte u pacientd s precitlivélosti na
slozky pfipravku.

UPOZORNENI! Béhem vyplachovéni kofenovych kanélkd, konkrétné mezi
vyplachovani chlornanem sodnym a chlorhexidinem dihydrochloridem,
pouzivejte fyziologicky roztok, ktery zabranuje srazeni hnédé usazeniny.
Vydatné proplachujte.

BEZPECNOSTNI INSTRUKCE

Béhem proplachovani kofenového kanélku nepouzivejte pfilis silny proud
kapaliny, protoze to miize zpUsobit proniknuti kapaliny do ozubice a
zpusobit jeji poskozeni projevuijici se bolesti nebo otokem mékkych tkani.
Béhem pouzivani u perforaci dbejte maximalni opatrnosti. Miize zpUsobit
tézké poleptani kiize a poskozeni o¢i. V pfipadé kontaktu okamzité
oplachnéte velkym mnozstvim vody a vyhledejte Iékafskou pomoc.

V pripadé poziti nevyvolavejte zvraceni. Vypijte velké mnoZstvi vody.
Vyhledejte Iékafskou pomoc. BEéhem prace musite pouzivat kofferdam.
Poltjiivej§e osobni ochranné pracovni prostredky (bryle, ochrannd maska,
rukavice).

DAVKOVAC NESLOUZI KE SKLADOVANI TEKUTINY!

SKLADOVANI
Skladujte v originalnim obalu pfi teploté 2-8 °C (v lednicce). Skladujte
v tésné uzavieném obalu. Chrante proti plisobeni slune¢niho zafeni.

Skladujte mimo dosah déti. Doba pouzitelnosti je uvedena pfimo na obalu.

Pokud je obsah baleni po kazdém pouziti tésné uzavien, nedochazi ke
zméné doby jeho pouzitelnosti.

PREVOZ

Vyrobce pfipousti prepravu vyrobku po dobu nepiekracujici 10 dn pri
teploté nepresahujici 40 °C. Kratkodoba preprava v uvedeném rozsahu
teplot neovliviiuje bezpecnost a Ucinnost vyrobku po celou jeho dobu
pouZzitelnosti.

NAKLADANI S OBALY OD VYROBKU
PouZzity obal musite odevzdat k likvidaci nebo vratit vyrobci.

OBAL
Lahvi¢ka s obsahem 200 g nebo 400 g piipravku, adaptér se Sroubovacim
uzavérem, davkovac.
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)KVI,E\KOCTb ANA NOJIOCKaHUA KOPHEBbIX KaHaloB

NEPEA UCMOJIb3OBAHVEM CJIEAYET O3HAKOMUTbCA C AAHHOW
WHCTPYKUUEN

MPOOYKT NPEAHA3HAYEH 1A NMPUMEHEHWA TOJTbKO BPAYAMUI-
CTOMATOJIOTAMA

COCTAB: runoxnopuT HaTpuA (copepaHne akTuBHoro xnopa 5,25%),
ouuLleHHas Boja.

HA3HAYEHWE

Bo Bpems MmexaHn4eckoro pacluvpeHns KaHana yaansaer octaTki MepTBO
nynbnbl.

OunwwaeT KaHan, B TOM Ynche C yaaneHrem cMa3aHHOro CJ1os, 4Tobbl
PacKpbITb YCTbA JEHTUHHDBIX KaHarnbLeB nepey 3anofiHeHneM KaHana.
3awmwaeT 3y6bl OT AUCKONOpaLMK, KoTopasa Moria 6bl MPoV30NTH nocne
3ano/IHeHVA HEMPOMOIOCKAaHHOTO KaHana.

ApanTep c KpblWwKoW ans 3abopa npenapara B LWNpuL

1. OTKpYTUTb KONMayok ¢prakoHa.

2. MpuKpyTUTb aganTep K GrakoHy.

3. AnA ncnonb3oBaHUA CHATb CUHWIA KONTNAYOK, 3aKpenuTb KoHeL|,
WNprLa B OTBePCTUM afanTepa, HakNoHUTb GIAaKOH C NpenapaTom
BBEPX [IHOM 1 HabpaTb XUAKOCTb B WINPWL, yAepXKMBas afantep. 3atem
YCTaHOBUTb GpIAaKOH Ha CTOMELLHNILIE B BEPTUKAIbHOM MONOXKEHNN 1
OCTOPOXHO BbIHYTb LUMPUL, C XKMAKOCTbIO U3 aaanTepa. PekomeHpyeTcs
ncnonb3oBaHue wnpuues luer-lock ¢ pe3nHoBbIM NOpLIHEM.

4. Mocne Kaxaoro NCNonb3oBaHWA 3aKpblBaTb afanTep CUHEN KPbILLKOW.
5. AnA TpaHCNOPTUPOBKM CHATb afanTep U 3aKpbiTb GakoH KPbILLKOW.

CNOCOb NPUMEHEHWA

CHLORAXID 5,25% BBeCTU B KaHaJ C MOMOLLbIO WNpULa C UMIoN C
60KoBbIM OTBEpCTVIEM. OBUSIBHO NPOMBITb KaHasibl NpuMepHo 10 mn
KUAKOCTY Ha 1 KaHan. Haxopawmica B npenaparte rmnoxaoput HaTpus
NpU KOHTaKTe C OPraHNYeCcKNM BELLLECTBOM HEMEANIEHHO [1eaKkTBUPYeTCA.
BMmecTe ¢ yMeHbLUEHVEM KOHLIEHTPALMI TMMOXIOPUTA HAaTpUA criefyet
OiHOBPEMEHHO MPOAJSIUTb BPEMA MPOMbIBKY 1 YBEIMUUTb 06 beM
MCnonb3yemMoro pactsopa.

NPOTUBOMOKA3AHNA

He npumenats CHLORAXID 5,25% Ha naymeHTax C NoBbllWEHHON
YYBCTBUTENIbHOCTbIO K MHFPeAVeHTaM npenapara.

BHUMAHME! Bo BpemA NpoMbIBaHMA KOPHEBbIX KaHAJIOB MeXay
NPOMbIBKOW FMMOXIOPUTOM HaTPUA 1 XNOPrekcuanHa AUritoKoHaTOM
NPVIMeHATb GU3NONOrMYeCKUii pacTBOp, YTO NpefoTBpallaeT
obpasoBaHuie byporo ocagka. lMpombliBaTb 06UNBbHO.

MEPbBI NPEAOCTOPOXKHOCTU

Bo Bpems MpombIBaHUs KOPHEBOTO KaHasa He MPUMEHSATb CIINLWKOM
CUNBbHYIO CTPYIO XKUAKOCTY, TaK KaK 3TO MOXET MPUBECTY K MOMagaHunio
XKUAKOCTN Ha TKaHW MapOLOHTa 1 BbI3BaTb X NOBPEXAEHWE,
nposBsnsoLeecs 60/blo UM OTEKOM MArKKX TKaHei. CobniogaTb 0cobyto
OCTOPOXHOCTb BO Bpems NpuUMeHeHws npu nepdopavusx. Moxet
BbI3bIBaTb CEPbE3HbIE OO KOXW 1 NoBpexaeHve rias. Ecnv nponsowen
KOHTaKT, HeMeZJIeHHO MPOMBITb 3TO MECTO 6OSIbLUMM KONIMYECTBOM BOAbI
1 06paTUTLCA K Bpady. B cilyyae npornatbiBaHUs HE Bbi3blBaTb PBOTY.
BbinuTb 60rbLLOe KONMUYecTBO Bofbl. O6paTtuThes K Bpady. Mpn pabote
06s3aTeNbHO UCMONb30BaTh Kopdepaam. TakKe HEOOXOAUMO NPUMEHATb
CPeACTBa UHAVBYAYaNbHOM 3aWMTbl (04K, 3aLUMTHAsA MacKa, nepyaTkiu).
JAO3ATOP HE NPEAHA3HAYEH ANA XPAHEHUA XXNAKOCTIN!

XPAHEHWE

XpaHuUTb B OpUrMHanbHoM ynakoske npu temneparype 2-8 °C (8
xonoawnbHKKe). XpaHUTb B NNOTHO 3aKpbITO eMKOCTU. 3alymwatb OT
BO3JENCTBUA NPAMbIX CONHEYHBIX y4el. XpaHUTb B HEAOCTYMHOM A1A
neTen mecte. CpOK rofgHOCTY YKa3aH Ha NepBUYHON YNaKoBKe.

ocne BCKPbITHA EMKOCTN CPOK FOJHOCTY HE N3MEHAETCA NMPU YCI0BUN
NJIOTHOTO e 3aKPbITVA NOC/E KaXXA0ro NCMONb30BaHMA.

TPAHCIMOPTUPOBKA

M3rotoBuTenb AOMYCKaeT TPaHCMOPTUPOBKY NPOAYKTa B TeUeHue He
6onee 10 gHelt npy TemnepaTtype He Bbiwe 40 °C. KpaTkoBpemeHHas
TPaHCNOPTMPOBKA B yKa3aHHOM Anarna3oHe TemMrnepaTyp He BAvseT
Ha 6e30MacHOCTb 1 3 HEKTVBHOCTb NPOAYKTa B TEUEHME BCETO CPOKa
rOAHOCTN.

OBPALLEHWVE C MCNONb3OBAHHbBIMW EMKOCTAMW
Mcrnonb3oBaHHble eMKOCTY OMKHbI 6bITb YTUAN3MPOBaHbI UK
BO3BpaLLEHbl N3roTOBUTENIO.

WMEIOUINECA EMKOCTU

DdnakoH, copepkatmn 200 nnm 400 r npenapata, aaanTep C BUHTOBOA
KPbILLKOW, A03aTop.
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Soluzione per lavaggi canalari

PRIMA DELL'UTILIZZO LEGGERE ATTENTAMENTE LA SEGUENTE
ISTRUZIONE
IL PRODOTTO DEVE ESSERE UTILIZZATO ESCLUSIVAMENTE DAI DENTISTI

COMPOSIZIONE: ipoclorito di sodio (contenuto di cloro attivo 5,25%),
acqua di purezza farmacopea.

APPLICAZIONE

Durante I'allargamento meccanico del canale, elimina i residui di polpa
morta.

Pulisce il canale, eliminando contemporaneamente lo strato untuoso per
scoprire i tubuli esposti per l'otturazione.

Previene la discolorazione dei denti che potrebbe apparire dopo
I'otturazione del canale non lavato.

Adattatore con tappo a vite per risucchiare il preparato nella siringa

1. Svita il tappo della bottiglia.

2. Avvita |'adattatore sulla bottiglia.
3. Per utilizzarlo, svita il tappo b?u, avvita la punta della siringa nel foro
dell’adattatore, gira la bottiglia con il preparato con il fondo verso I'alto
e preleva la soluzione nella siringa, mantenendo contemporaneamente
I'adattatore Metti la bottiglia su un piano in posizione verticale e svita
delicatamente la siringa con la soluzione dall’adattatore. Siraccomanda
I'uso di siringhe luer lock con il pistone in gomma.

4. Dopo ogni utilizzo, metti il tappo blu sull'adattatore.

5. Per il trasporto, svita I'adattatore e metti il tappo sulla bottiglia.

MODALITA D'USO

Iniettare la soluzione CHLORAXID 5,25% nel canale utilizzando la siringa
munita di ago con il foro laterale. Sciacquare i canali abbondantemente,
in quantita di circa 10 ml di soluzione per ogni canale. Lipoclorito

di sodio presente nel preparato, durante il contatto con la sostanza
organica, diventa immediatamente inattivo. Con la diminuzione della
concentrazione dell'ipoclorito di sodio, bisogna contemporaneamente
aurlnentare il tempo di lavaggio ed aumentare il volume della soluzione
utilizzata.

CONTROINDICAZIONI

Non usare il prodotto CHLORAXID 5,25% nei pazienti allergici agli
ingredienti del preparato.

ATTENZIONE! Durante il lavaggio canalare, tra il lavaggio con l'ipoclorito
di sodio ed il digluconato di clorexidina usare la soluzione fisiologica, il che
previene la formazione di un sedimento marrone.

Sciacquare abbondantemente.

PRECAUZIONI

Durante il lavaggio canalare non usare un flusso di soluzione troppo forte,
perché cio puo permettere di far entrare la soluzione nei tessuti periapicali
e causare il loro danneggiamento che provoca dolore o gonfiore dei tessuti
molli. Prestare particolare attenzione durante I'utilizzo con le perforazioni.
Puo provocare serie ustioni alla pelle e lesioni agli occhi. In caso di
contatto, sciacquare immediatamente con molta acqua e contattare un
medico. In caso di inghiottimento, non provocare il vomito.

Bere molta acqua. Contattare un medico. Durante il lavoro € obbligatorio
I'uso del dental dam. Bisogna indossare anche gli adeguati dispositivi di
protezione individuale (occhiali, maschera di protezione, guanti).

IL DOSATORE NON SERVE A CONSERVARE I LIQUIDI!

CONSERVAZIONE

Conservare nella confezione originale ad una temperatura dai 2 agli 8 °C
(in frigo). Conservare nella confezione ben chiusa. Non esporre ai raggi
solari. Conservare lontano dalla portata dei bambini. La data di scadenza si
trova sulla confezione diretta.

Dopo I'apertura, il prodotto non perde la scadenza a condizione che venga
chiuso ermeticamente dopo ogni utilizzo.

TRASPORTO

Il produttore ammette il trasporto del prodotto per un periodo non piu
lungo di 10 giorni ad una temperatura non superiore ai 40 °C. |l trasporto
breve nel campo di temperature indicato non influisce sulla sicurezza

e sull'azione efficace del prodotto per tutto il periodo di scadenza del
prodotto.

SMALTIMENTO DEL CONTENITORE
Le confezioni utilizzate devono essere affidate ad un'azienda di
smaltimento o restituite al produttore.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
Bottiglia contenente 200 g 0 400 g di preparato, adattatore con tappo a

vite, dosatore.
8°C
2°C
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Lichid pentru clatirea canalelor radiculare

INAINTE DE UTILIZARE VA RUGAM SA CITITI CU ATENTIE PREZENTA
INSTRUCTIUNE
PRODUS DESTINAT UZULUI DENTAR

COMPOZITIE: hipoclorit de sodiu (5,25% clorura activa), apa pura.

UTILIZARE

In timpul instrumentarii mecanice indeparteaza resturile de pulpa
necrozata.

Curata canalul si indeparteaza in acelasi timp ,rumegusul dentinar’, avand
scopul de a expune orificiile tubulilor dentinari, pregatind astfel canalul
pentru obturatia radiculara.

Previne decolorarea dintelui ce poate aparea in urma obturatiei radiculare
a canalelor ce nu au fost irigate.

Produsul este prevazut cu un adaptor pentru preluarea preparatului in
seringa.

1.Inlaturati capacul flaconului.

2. Plasati adaptorul la recipient.

3. Pentru a putea utiliza continutul este suficient sa inlaturati dopul
albastru, fixati varful seringii la deschiderea adaptorului amplasat la gura
flaconului, apoi rotiti flaconul si aspirati produsul direct in seringa de
dozare in timp ce tineti apasat adaptorul. Puneti apoi flaconul pe masa

in pozitie verticala si desurubati seringa din adaptor. Este recomandat sa
utilizati seringi cu piston de cauciuc

4. Dupa fiecare utilizare inchideti adaptorul cu dopul albastru.

5. Pentru transport scoateti adaptorul si inchideti flaconul cu un capac.

INSTRUCTIUNI DE UTILIZARE

Introduceti produsul CHLORAXID 5,25% in canal utilizdnd o seringa cu un
ac cu bizou lateral. 1 canal se cldteste din abundenta cu 10 ml de lichid.
Hipocloritul de sodiu continut de produs dezactiveaza imediat ce intra

n contact cu substanta organica. Pe masura ce scade concentratia de
hipoclorit de sodiu este necesara marirea duratei de clatire si a cantitatii de
solutie utilizata.

CONTRAINDICATII

Nu utilizati produsul CHLORAXID 5,25% pentru pacientii cu
hipersensibilitate la oricare dintre componentele produsului.
ATENTIE! Este obligatorie clatirea cu ser fiziologic intre clatirea cu
hipoclorit de sodiu si digluconat de clorhexidina. Acesta impiedica
precipitarea unui depozit negru. Clatiti copios.

MASURI DE PRECAUTIE

In timpul prepardrii canalului radicular, nu introduceti lichidul in canal
sub presiune puternicd deoarece acesta poate provoca iritarea tesuturilor
periapicale, caracterizata prin durere si edematierea tesuturilor moi. Aveti
o grija deosebita atunci cand folositi produsul in cazul perforatiilor. Poate
provoca arsuri grave ale pielii si leziuni oculare. In caz de contact clatiti cu
o cantitate mare de apd si cereti sfatul medicului. In caz de inghitire nu _
provocati voma. Beti o cantitate mare de apa. Adresati-va unui medic. In
timp ce se lucreaza cu produsul este necesara folosirea foliei de diga. Este
recomandat utilizarea echipamentului de protectie (ochelari de protectie,
masca de protectie, manusi).

$ ~
DISPENSERUL NU ESTE DESTINAT DEPOZITARII ALTOR LICHIDE!

DEPOZITARE

A se pastra in ambalajul original, la o temperatura de 2-8 °C (in frigider).
Pastrati ambalajul bine inchis. A se proteja de lumina solara. A nu se lasa la
indemana copiilor. Data de expirare este plasata pe recipientul principal.
Odata ce recipientul este deschis, data de expirare nu se schimba in cazul
in care acesta este inchis bine dupa fiecare utilizare

TRANSPORT

Producatorul nu admite transportul produsului la o temperatura ce
depdseste 40 °C pe o perioada mai mare de 10 zile. Expunerea produsului
pe perioade scurte la diferente de temperatura nu are nici o influenta
asupra sigurantei si eficientei acestuia pe tot parcursul termenului de
valabilitate.

MANIPULAREA AMBALAJULUI PRODUSULUI
Recipientele goale trebuie aruncate in mod responsabil sau returnate
producétorului.

AMBALAJUL
Flacon de 200 g sau 400 g, adaptor, dispenser.

o A/
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Gyokércsatorna 6blité folyadék

HASZNALAT ELOTT OVASSA EL A HASZNALATI UTMUTATOT
KIZAROLAG FOGASZATI CELU FELHASZNALASRA

OSSZETETEL: natrium-hipoklorit (5,25% aktiv klér), ioncserélt viz (Ph.Eur.).

JAVALLATOK

A mechanikai csatornatdgitasban hasznalva eltavolitja az ottmaradt elhalt
szOvetdarabkakat.

Tisztitja a gyokércsatornat, eltavolitja a smear réteget, segit a
dentincsatornacskak feltarasaban a gyokértomés elétt.

Megelézi a fogak elszinez6dését (ha nem kelléen kidblitett gydkeret
tomtek).

Az utantolté ADAPTER hasznélata

1. Csavarja le a palack kupakjat.

2. Helyezze az adaptert a paﬂack szajara és csavarja ra.

3.Tavolitsa el a kék kupakot, tekerje a fecskendé végét az adapterre, allitsa
fejjel lefelé az Gveget, és szivja at a folyadékot a fecskendbbe, kdzben
masik kezével tartsa az adaptert. Forditsa talpara az tiveget, helyezze az
asztalra, majd 6vatosan csavarja le a feltoltott fecskend6t az adapterrél. A
muvelethez luer-zaras, gumi-dugattyusfecskendd hasznalata javasolt.

4. A kék kupakot minden hasznalat utan vissza kell zarni!

5. Szallitdskor vegye le az adaptert és tegye vissza az eredeti
palackkupakot.

HASZNALATI UTASITAS

Juttassa be a CHLORAXID 5,25% folyadékot a gyokércsatornaba gy, hogy
az adagolotiibdl az anyag a csatorna falara folyjék. Oblitse ki alaposan

(kb. 10 ml per csatorna). Az anyag natrium-hipoklorit tartalma azonnal
inaktivalodni kezd, amint szerves anyaggal taldlkozik. Mivel a behatés alatt
a koncentracié csokken, ez az irrigélasi idé megndvelésével, illetve tovabbi
folyadékkal ellen-sulyozhato.

ELLENJAVALLATOK

Soha ne hasznélja olyan betegnél, aki érzékeny a termék valamely
Osszetevojére!

FIGYELMEZTETES: Gyokércsatornak kémiai tagitasakor a NaOCl és
klérhexidines lépések kozt oblitsen béségesen fizioldgias séoldattal.

OVINTEZKEDESEK

A gyokércsatorna kidblitésekor ne alkalmazzon erés vizaramot, mivel a
tulnyomasos folyadék a sejtekbe préselédve karosithatja a periapikalis
szOveteket, ami fajdalmat és duzzanatot okozhat. Perforacio esetén
kalonos évatosséggal dolgozzon. Sulyos égési sériilést és szemkarosodast
okoz. Bérre, szembe és nyalkahartyara kerilés esetén bé vizzel azonnal
Oblitse le és forduljon orvoshoz. Lenyelni tilos, dm ha megtorténik, ne
hénytasson. Itasson a beteggel béséies vizet és forduljon szakorvoshoz!
Hasznélata soran mindig hasznaljon kofferdam gumit, védékesztyit,
véddszemiveget és védéruhazatot! L B

AZ ADAGOLOFECSKENDO NEM ALKALMAS FOLYADEKTAROLASRA

TAROLAS

Eredeti, jol visszazart kiszerelésében 2-8 °C kozotti hémérsékleten
(hitészekrényben) tarolhatd. Ne tegye ki kozvetlen napfénynek!
Gyermekektdl tavol tartando! A termék lejarati ideje a csomagoldson
olvashaté.

Felbontas utan a termék lejarati ideje nem valtozik, ha minden hasznalat
utan légmentesen visszazarja.

SZALLITMANYOZAS

A termék gyartoja javasolja, hogy szallitmanyozasi idé nem lehet tobb
mint 10 nap, 40 °C alatti hémérséklet mellett. Rovid tavu széllitas a fenti
hémérséklet korlat betartdsaval nem befolyasol-ja a termék hatékonysagat
annak teljes élettartama alatt.

AZ ELHASZNALT TERMEK LESELEJTEZESE

Az elhasznalt terméket, illetve a csomagoldan a?otjuttassa vissza a

gyartéhoz, vagy selejtezze le a helyi hatdsagok el6éirasanak megfeleléen.
KISZERELES

200 g vagy 400 g palack, adagolé fecskendé, kupakos adapter.
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TeuHOCT 3a M3nnakBaHe Ha KOpeHOoBUTE KaHann

MNPEQWU YNOTPEBA NPOYETETE BHUMATEJIHO UHCTPYKLUUUTE
MPOLYKTBT E MPEAHA3HAYEH 3A U3MNON3BAHE EAAMHCTBEHO OT
CTOMATONOr

CbCTAB: HaTpueB xunoxnopug, (5,25% akTMBEH XIIOPWH), NpeyncTeHa Boa
Ph.Eur.

NPEAHA3HAYEHWE

IMpy MexaHWYHO pa3sLLMpABaHe Ha KaHana ce OTCTPaHABaT OCTaTbLuTe OT
MbpTBaTa nynna.

MouncTea KaHana, KaTo OTCTPaHABa U MbpTBaTa Mynna, 3a ja Ce OTBOPAT
3bOHUTE KaHanyeTa Npeau 3anbiBaHeTo NM.

MpenoTBpaTABa OLBETABAHETO Ha 3bOMTE, KOETO 61 MOT/IO fja HaCTbMN
Cflefi 3aMbBaHETo Ha HEMPOMUT KaHan.

ApanTep ¢ Kanayka 3a n3TerasHe Ha TEYHOCTTa B CMPMHLOBKaTa

1. Pa3BrHTeTe KamaukaTa Ha byTunkara.

2. 3aBVHTeTe afjanTtepa B rbp/ioTo Ha byTuKaTa.

3. M3BafieTe cMHATa Kanayka, 3aBUHTETe Kpas Ha CNPUHLOBKaTa B OTBOPa
Ha apanTepa. HaknoHeTe 6yTunKkaTta Hafgony 1 n3TerneTe TeYHOCTTa B
CNPUHLIOBKATa, KaTo eJHOBPEMEHHO NpUAbPXKaTe ajanTepa HaKNoHEeH
Hapony. Cnep ToBa nocTaBeTe GyTUNKaTa U3NpaBeHa Ha macaTa u
BHVIMATESIHO 13BafeTe HaMb/IHEHaTa CMPUHLIOBKA OT aganTepa.
MpenopbunTenHo e Aa ce M3Mosn3BaT CrpuHUoBKY TUM “Luer-Lock” ¢
rymeHo 6yTasno.

4. Cnep BcAKa ynoTpeba 3anyLuBaiiTe OTBOpa Ha afanTtepa CbC CUHATA
Kanauka.

5.Tlpn npeHacAHe oTCTpaHeTe afjanTepa 1 3aBUHTETE KanaykaTa Ha
6yTnnkara.

HAYMH HA V3MON3BAHE

CHLORAXID 5,25% ce BbBeXkAaa B kKaHana C MOMOLLTa Ha CNPYHLOBKa C Urna
C natepasneH oTBop.

M3nnakHeTe 061nHO KaHana ¢ okono 10 M TeYHOCT Ha eAuH KaHan.
ChabpKaWwmAT ce B NpoAyKTa HaTpMEB XUNOXNOpUA He3abaBHO ce
VNHaKTVBMPA NMPU KOHTAKT C OpraHnyHa cybcraHuyma.

C HamansBaHe Ha KOHLIEHTPALUATA Ha HAaTPUEBUSA XMMOXIopus
e[JHOBPEMEHHO Ce yfbJi)KaBa BPemMeTo 3a MPOMMBAHe 1 ce yBennyaBa
06eMbT Ha M3MoN3BaHWA Pa3TBOP.

MNPOTVBOMNOKA3AHMA

CHLORAXID 5,25% pa He ce non3sa npv NaLMeHTy, anepruyHn Kbm
CbCTaBKMTE Ha NpenapaTa.

BHUMAHME! o Bpeme Ha n3nnakBaHe Ha KOPEHOBUWTE KaHanu, Mexay
NIIaKHEHETO C HaTPMEB XUMOXJIOPUA 1 C XJIOPXEKCUANH JUITIIOKOHAT Aa ce
npvnara Gr3vonormueH pasTBop, KOMTO NpeanasBa oT nossaTa Ha KadsAsa
yTanka. [la ce n3nnakHe o6uIHO C BoAa.

MPEANA3HU MEPKW

Mo Bpeme Ha U3nsakBaHe Ha KOPEHOBUTE KaHasu He 61Ba Aa ce U3Mnon3Ba
TBbPAE CUIHA CTPYA OT TEYHOCTTA, Thi1 KaTo TOBa MOXe fja Npean3BuKa
NPOHVKBaHe Ha TEYHOCTTa KbM NepuranvikanHnTe TbKaHu 1 Ja M1 yBpeaw,
KOEeTO Ce NPpoABABA C NosABa Ha 60/Ka UV OTUYAHE Ha MeKMTe TbKaHu [la
ce 06bpHE M3KIIOUNTENHO BHUMaHWe Npu ynotpebaTa Ha npenapata npu
nepdopauun. Moxe fa npegm3BMKa CEPMO3HO U3rapsHe Ha KoXKaTa v
yBpeXAaHe Ha ounTe. B cilyyaii Ha KOHTaKT He3abaBHO M3MiakHeTe 06UIHO
C BOfja U NoTbpceTe MeAnLMHCKa nomoLy. Mpy HeBONHO NorbLiaHe Aa
He ce NpeaAr3BrKBa NoBpbLyaHe. [la ce n3nvie MHoro Boga. [la ce notbpcun
nekapcka nomoLy. Mo Bpeme Ha paboTa 3aab/mKMUTENTHO Ce U3MNon3Ba
kodepaam. CbLyo Taka TpA6Ba fa ce U3Mos3BaT IMUHM 3aLUUTHU CPeACTBa
(oumna, 3alMTHa MacKa, pbKaBuLK).

OUCNEHCDBPBT HE E NPEAHA3HAYEH 3A CbXPAHEHUE HA
TEYHOCTI!

CbXPAHEHUE

[la ce cbxpaHABa B opurMHanHarta onakoBKa npu Temnepatypa 2-8 °C (8
XnapnnHuK). CbxpaHaBaiTe onakoBKaTa MIbTHO 3aTBOpeHa [la ce nasu
OT C/TbHYEBa CBETNMHA. [la ce CbXpaHsABa Ha MACTO, HELOCTBIHO 3a Aela.
CpOK®BT Ha FOAHOCT € U3MMCaH BbpPXy OMakoBKaTa.

Cnep oTBapsAHe Ha ONakoBKaTa CPOKBT Ha FOHOCT He Ce NMPOMEHS, ako
cnep BcAKa ynotpeba TA ce 3aTBapA MIbTHO.

TPAHCMNOPTUPAHE

lNpon3soauTenar gonycka TpaHCNopTMpaHe Ha NPOAYyKTa B CPOK He no-
Abnbr ot 10 AHW Npuy Temnepatypa , KoATo He npesuwasa 40 “C. Kpatkuat
nepuoj Ha TPaHCMopTUpaHe B NOCOYEHaTa TemnepaTypHa rpaHunLa He ce
oTpa3ABa Ha 6e30MacHOCTTa N Ka4eCTBOTO Ha AeiiCTBIETO Ha MPOAYKTa No
BpeMe Ha CPOKa Ha rofHOCT.

M3XBBPJIAHE HA MPA3HATA OIMAKOBKA
lMpa3HuTe ONakoBKK Aa ce U3XBbPAAT CbIacHO NpueTnTe pasnopenom.

OMNAKOBKA

ByTunka ot 200 r unn 400 r oT NpoAyKTa, agantep CbC 3aBUHTBALLA
Kanayka, IMCneHCbp.
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Skystis sakny kanaly plovimui

PRIES NAUDOJIMA BUTINAI SUSIPAZINKITE SU SIA INSTRUKCIJA
GAMINYS SKIRTAS TIK GYDYTOJY STOMATOLOGY NAUDOJIMUI

SUDETIS: natrio hipochloritas (aktyvaus chloro kiekis 5,25%),
farmakologinio $varumo vanduo.

PASKIRTIS

Mechaninio kanaly platinimo metu Salina apmirusios pulpos liekanas.

I1Svalo kanalg, $alina neteply sluoksnj, taip atidengiant kanaliuky angas

pries uzpildyma.

Apsaugo nuo danties spalvos pokycio dél neiplauto kanalo uzpildymo.

Adapteris su uzsukamu dangteliy skirtas preparato sutraukimui j Svirksta

1. Atsukite buteliuko dangtelj

2. Prisukite prie buteliuko adapter;.

3. Nuimkite mélyna dangtelj, jsukite dozatoriy j adapterj, apverskite

Ereparato buteliukg dugnu j virdy ir laikydami adapterj. Pastatykite
uteliuka ant stalo ir atsargiai iSsukite pripildyta skyscio Svirksta is

adapterio. Rekomenduojame naudoti luer-lock svirkstus su guminiu

stamokliu.

4. Po kiekvieno naudojimo uzsukite adapterj mélynuoju dangteliu.

5.Transportavimas - nuimkite adapterj ir uzsukite buteliuko dangtelj.

NAUDOJIMO BUDAS

CHLORAXID 5,25% 3virksti j kanalg naudojant adatg su Sonine anga.
Skalauti gausiai, apie 10 ml skyscio j vieng kanala. Produkto sudétyje
esantis natrio hipochloritas deaktyvuojasi i$ karto po salycio su organine
medziaga. Mazéjant natrio hipochlorito koncentracijai reikia ilginti plovimo
laika ir naudoti didesnij tirpalo kiekj.

KONTRAINDIKACIJOS

CHLORAXID 5,25% negalima skirti pacientams jautriems preparato
sudedamosioms dalims.

DEMESIO! Kanaly ‘:)Iovimo metu, tarp skalavimy natrio hipochloritu ir
chlorheksidino digliukonatu naudokite fiziologinj tirpala, kuris padés
iSvengti rudy nuosédy susiformavimo. Gausiai isskalaukite.

ATSARGUMO PRIEMONES

Venkite pernelyg auksto slégio sakny kanaly plovimo metu, nes galite
pazeisti pavirdinius ir sukelti skausma arba minkstujy audiniy paburkima.
Laikykites specialiy atsargumo priemoniy perforavimo metu. Gali smarkiai
nudeginti oda ir pazeisti akis. Jeigu preparatas pateko j akj, tu¢tuojau
kruopsciai nuplaukite vandeniu ir kreipkités j gydytoja. Prarijus neverskite
vémimo. Gerti daug vandens. Kreiptis j gydytoja. Dirbdami su preparatu
naudokite koferdama. Naudoti asmenines apsaugos priemones (akinius,
veido kauke, pirstines). .

DOZATORIUS NERA SKIRTAS SKYSCIY LAIKYMUI!

SAUGOJIMAS

Laikyti originalioje pakuotéje 2-8 °C temperatiroje (3aldytuve). Laikyti
sandariai uzdaryta. Saugoti nuo saulés spinduliy. Laikyti vaikams
nepasiekiamoje vietoje. Galiojimo terminas nurodytas ant pirminés
pakuotés.

Atidarius pakuote galiojimo terminas nesikeicia, jei po kiekvieno
naudojimo pakuote sandariai uzdaroma.

TRANSPORTAVIMAS

Gamintojas leidzia produkta transportuoti ne ilgiau nei 10 dieny, kai
temperatira nevirsija 40 °C. Trumpalaikis transportavimas laikantis
nurodyto temperatury rezimo nejtakoja produkto saugumo ir
veiksmingumo per visa galiojimo termino laikotarpj.

PRODUKTO PAKUOCIY TVARKYMAS
Panaudotas pakuotes utilizuoti arba grazinti gamintojui.

PAKUOTE
Buteliukas, kuriame yra 200 g arba 400 g preparato, dozatorius, adapteris
su uzsukamu dangteliu.
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